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  Demandeur : ARTELIA 

  Adresse : Parcelle cadastrale n°119 

   Zone artisanale de la Joinchère, 
52300 Suzannecourt 

  A l’attention de : M. Girard Julien 

  Réalisé le : 11/05/2017 

Date : 19/05/2017 

Rapport : 1705110800 

TITRE : Cartographie radiologique  

Intervenants : M. Hurez Yann et M. ABDUSSALAM Abdussalam 

I. OBJET : 

A la demande de M. Julien Girard, de la société Artelia, nous avons effectué le 11/05/2017 la cartographie radiologique 
d’une ancienne zone cultivée, actuellement laissée en friche. Cette parcelle porte le numéro de cadastre n°119. Elle se 
trouve dans la zone artisanale de la Joinchère, 52300 Suzannecourt (plans en annexe).  

II. COMPTE RENDU D’EXPERTISE 

Nous avons procédé à des mesures radiologiques selon la méthode suivante : 

II.1. Recherche d’émergence par mesures radiamétriques d’ambiance : 

Recherche d’émergence par échantillonnage avec une granularité retenue de 10 mètres par 10 mètres au pseudo 
contact.   

Appareil utilisé : Victoreen 451B n°18, dernier contrôle périodique de l’étalonnage en 09/2016. 

Bruit de fond : Cf Tableau ci-dessous 

Pas d’émergences significatives (deux fois le bruit de fond) constatées. 

II.2. Recherche d’émergence par mesures ictométriques de proximité: 

Recherche d’émergence par échantillonnage avec une granularité retenue de 10 mètres par 10 mètres au pseudo 
contact.   

Appareils utilisés :  

CoMo 300 n°0091 à scintillateur plastique pour la recherche en β/ɣ et α, dernier contrôle périodique de l’étalonnage 
en 04/2017. 

Bruit de fond (CoMo 300) : Cf Tableau ci-dessous 

Pas d’émergences significatives (deux fois le bruit de fond) constatées. 
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au vu des résultats de la cartographie radiologique effectuée et en l’état du site tel qu’il nous a été présenté lors de 
l’intervention, celui-ci ne présente aucune émergence tel que définie en II. 

IV. PIECES JOINTES 

A. Plans de localisation des mesures effectués 

B. Tableau de mesures 

 Intervenant :  Relecture :  

 Nom : M. HUREZ Yann Nom : M. LORES Adrien 

 Fonction : Contrôleur RP Fonction : Chargé d’affaire 
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A. PLANS DE LOCALISATION DES MESURES EFFECTUÉS  
 
 
  

1:	STRATEGIE	DE	CHOIX	DES	POINTS	DE	MESURES 
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B. TABLEAU DE MESURES 

 

 
 

Débitmétrique (µSv.h-1) : Ictométrique (c.s-1) : 

Localisation : Victoreen 451 B n°18 ɣ/β 
(CoMo 300 n°0091) 

α 
(Como 300 n°0091) 

Bruit de fond : 0.2 0.51 0.01 

(0 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.01 

(0 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.01 

(0 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(0 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.49 0.01 

(0 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.01 

(0 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(0 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(10 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(10 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(10 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(10 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(10 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.01 

(10 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.1 0.61 0.01 

(10 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.1 0.49 0.00 

(10 ; 63) – cf plan ci-dessus 0.1 0.69 0.00 

(20 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(20 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(20 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(20 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(20 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(20 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 
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(20 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.50 0.01 

(20 ; 65) – cf plan ci-dessus 0.2 0.71 0.00 

(30 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(30 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.01 

(30 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.42 0.01 

(30 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(30 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.57 0.00 

(30 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.1 0.58 0.00 

(30 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.60 0.00 

(30 ; 68) – cf plan ci-dessus 0.2 0.76 0.00 

(40 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.00 

(40 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 

(40 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(40 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.44 0.00 

(40 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.51 0.01 

(40 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.01 

(40 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(40 ; 70) – cf plan ci-dessus 0.2 0.46 0.01 

(50 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(50 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(50 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.39 0.01 

(50 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(50 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.67 0.00 

(50 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.65 0.00 

(50 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 

(50 ; 70) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(50 ; 73) – cf plan ci-dessus 0.2 0.72 0.00 
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(60 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(60 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.62 0.00 

(60 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.01 

(60 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.49 0.00 

(60 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.64 0.01 

(60 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.1 0.67 0.01 

(60 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(60 ; 70) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(60 ; 76) – cf plan ci-dessus 0.2 0.69 0.00 

(70 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(70 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(70 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.47 0.01 

(70 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.01 

(70 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(70 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.1 0.60 0.00 

(70 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.01 

(70 ; 70) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.01 

(70 ; 78) – cf plan ci-dessus 0.2 0.74 0.01 

(80 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.46 0.00 

(80 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.00 

(80 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.1 0.45 0.00 

(80 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(80 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.68 0.00 

(80 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.66 0.00 

(80 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.67 0.00 

(80 ; 70) – cf plan ci-dessus 0.1 0.74 0.01 

(80 ; 80) – cf plan ci-dessus 0.2 0.71 0.00 
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(90 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.68 0.00 

(90 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.71 0.00 

(90 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(90 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(90 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.44 0.00 

(90 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.00 

(90 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(90 ; 70) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(90 ; 78) – cf plan ci-dessus 0.2 0.72 0.00 

(100 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.63 0.00 

(98 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.66 0.00 

(98 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.80 0.01 

(98 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(97 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.52 0.00 

(96 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.1 0.55 0.00 

(96 ; 60) – cf plan ci-dessus 0.1 0.58 0.00 

(96 ; 70) – cf plan ci-dessus 0.1 0.52 0.00 

(-10 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2  0.55 0.00 

(-10 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(-10 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(-10 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(-10 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(-10 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(-10 ; 58) – cf plan ci-dessus 0.1 0.61 0.00 

(-20 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.1 0.54 0.00 

(-20 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.1 0.56 0.00 

(-20 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 



 
Organisme agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire - OARP0077 

Décision CODEP-DEU-2014-025182 du 2 juin 2014 
Certification ISO 9001:2008 FR12/01289 

	
	
 
 

Loryon – Votre expert indépendant 
8/14 

4, Allée des Garays – 91120 PALAISEAU 
Tél : 01.86.28.00.38     Fax : 0185370232 

Courriel : contact@loryon.com 

SIREN : 750 864 829 - SIRET : 750 864 829 00015 
Assurance RCP AXA n°5992862104 
TVA: FR68750864829 

 
 

(-20 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.62 0.00 

(-20 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.51 0.00 

(-20 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.1 0.54 0.00 

(-20 ; 55) – cf plan ci-dessus 0.2 0.71 0.00 

(-30 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(-30 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(-30 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(-30 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(-30 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(-30 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(-30 ; 52) – cf plan ci-dessus 0.2 0.68 0.00 

(-40 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.67 0.00 

(-40 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(-40 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(-40 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(-40 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.58 0.00 

(-40 ; 50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 

(-50 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(-50 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.63 0.00 

(-50 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.62 0.00 

(-50 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(-50 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(-50 ; 48) – cf plan ci-dessus 0.5 0.63 0.00 

(-60 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.72 0.01 

(-60 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(-60 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(-60 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.63 0.00 
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(-60 ; 40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(-60 ; 43) – cf plan ci-dessus 0.2 0.60 0.00 

(-65 ; 43) – cf plan ci-dessus 0.1 0.56 0.00 

(-70 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.1 0.54 0.00 

(-70 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.1 0.53 0.00 

(-70 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(-70 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.1 0.47 0.00 

(-72 ; 30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.63 0.00 

(-78 ; 20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(-80 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.60 0.00 

(-80 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(-80 ; 15) – cf plan ci-dessus 0.2 0.69 0.00 

(-83 ; 10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.63 0.00 

(-88 ; 0) – cf plan ci-dessus 0.2 0.63 0.00 

(0 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.50 0.00 

(0 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(0 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(0 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.45 0.00 

(0 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.41 0.00 

(0 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.1 0.69 0.01 

(10 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(10 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(10 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.1 0.48 0.00 

(10 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(10 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.62 0.00 

(10 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.1 0.49 0.00 

(20 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 
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(20 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(20 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.60 0.00 

(20 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.54 0.00 

(20 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(20 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.49 0.00 

(30 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.00 

(30 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.1 0.67 0.01 

(30 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.1 0.49 0.00 

(30 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 

(30 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.65 0.01 

(30 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.01 

(40 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(40 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.67 0.00 

(40 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.63 0.00 

(40 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(40 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 

(40 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.68 0.00 

(50 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(50 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(50 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(50 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(50 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(50 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.92 0.01 

(60 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.39 0.00 

(60 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.47 0.00 

(60 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.1 0.48 0.00 

(60 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.00 
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(60 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.62 0.00 

(60 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.82 0.00 

(70 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.43 0.00 

(70 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.01 

(70 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.47 0.00 

(70 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.44 0.00 

(70 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(70 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.1 0.62 0.00 

(80 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.46 0.00 

(80 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(80 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(80 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.47 0.00 

(80 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.46 0.00 

(80 ; -58) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(90 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.00 

(90 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(90 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.53 0.00 

(90 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(90 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.47 0.00 

(90 ; -57) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 

(100 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.64 0.00 

(100 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.47 0.00 

(100 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.44 0.00 

(100 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(100 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(-10 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.1 0.56 0.00 

(-10 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.85 0.01 
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(-10 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(-10 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.42 0.00 

(-10 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.5 0.00 

(-10 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.1 0.79 0.00 

(-20 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.1 0.56 0.00 

(-20 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.44 0.00 

(-20 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.45 0.00 

(-20 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(-20 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.59 0.00 

(-20 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.75 0.00 

(-30 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.55 0.00 

(-30 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.50 0.00 

(-30 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(-30 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 

(-30 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.42 0.00 

(-30 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.77 0.01 

(-40 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.61 0.00 

(-40 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.49 0.00 

(-40 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.46 0.00 

(-40 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.51 0.00 

(-40 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.1 0.43 0.00 

(-40 ; -60) – cf plan ci-dessus 0.2 0.72 0.01 

(-50 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.1 0.66 0.00 

(-50 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.1 0.55 0.01 

(-50 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.1 0.52 0.00 

(-50 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.47 0.00 

(-50 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.32 0.00 
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(-50 ; -58) – cf plan ci-dessus 0.2 0.72 0.00 

(-60 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.75 0.00 

(-60 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.1 0.59 0.00 

(-60 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.1 0.57 0.00 

(-60 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.35 0.00 

(-60 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.39 0.00 

(-60 ; -57) – cf plan ci-dessus 0.1 0.85 0.00 

(-70 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.56 0.00 

(-70 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.44 0.00 

(-70 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.40 0.00 

(-70 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.41 0.00 

(-70 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.48 0.00 

(-70 ; -56) – cf plan ci-dessus 0.1 0.83 0.00 

(-80 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.62 0.00 

(-80 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.1 0.39 0.00 

(-80 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.47 0.00 

(-80 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.56 0.00 

(-80 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.57 0.00 

(-80 ; -56) – cf plan ci-dessus 0.2 0.85 0.01 

(-90 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.1 0.64 0.00 

(-90 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(-90 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(-90 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.1 0.60 0.00 

(-90 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.01 

(-90 ; -56) – cf plan ci-dessus 0.2 0.72 0.01 

(-93 ; -10) – cf plan ci-dessus 0.2 0.68 0.00 

(-100 ; -20) – cf plan ci-dessus 0.2 0.52 0.00 
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(-100 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.51 0.00 

(-100 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.54 0.00 

(-100 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.58 0.00 

(-100 ; -55) – cf plan ci-dessus 0.2 0.78 0.01 

(-105 ; -30) – cf plan ci-dessus 0.2 0.76 0.00 

(-109 ; -50) – cf plan ci-dessus 0.2 0.70 0.00 

(-110 ; -40) – cf plan ci-dessus 0.2 0.83 0.01 

 

 
 






